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Change-Log - EC-MESSSTAND S3-WV-1

Aktueller Status

In Wartung

Change-Log

Datum Beschreibung Status
15.04.2025 Verbesserte Version installiert In Evaluation
16.03.2025 Fehler in der Sensorkommunikation Defekt
06.02.2025 Manuelle Reinigung des EC-Sensors, Salzsäure wurde ausgetauscht. In Evaluation

29.11.2024 Neue Version installiert. Reinigt jetzt vor jeder Messung den EC-Sensor in
Salzsäure. In Evaluation
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