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Change-Log - SC-52103 S3-L-1

Change-Log - SC-S52103 S3-L-1

Aktueller Status

Defekt

Change-Log

Datum Beschreibung Status

17.02.2026|Sensor liefert keine Daten mehr, zur Uberpriifung zuriick im Labor|Defekt

06.02.2025|Installation an Schacht 3 Leiter oben. Produktiv
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